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Mini Fragment Implants & Instruments 


Mini Fragment Implants 





Cortical Screw 1.5mm 























Cat No. | Length (mm) 
118.006 6 
118.007 7 
118.008 8 
118.009 9 
118.010 10 
118.011 11 
118.012 12 
118.014 14 
118.016 16 
118.018 18 
118.020 20 





Cortical Screw 2.0mm 






































Cat No. | Length (mm) 
118.106 6 
118.107 i 
118.108 8 
118.109 9 
Wee dw 10 
tee Wa 1 
118.112 12 
118.114 14 
118.116 16 
118.118 18 
118.120 20 
Mini Straight Plate 2.0mm 

Cat No. Holes 
121.102 2 
121,103 3 
121.104 4 
121.105 5 
121.106 6 
TAL MON if 
121.108 8 
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Mini Fragment Implants 
























































DCP 2.0 mm 
Cat No. Holes Length (mm) 
121.554 4 22 
121.555 . 27 
[Zee 6 ae 
121.597 7 of 
121.558 8 42 
Mini L - Plate for 2.0mm Screws 
Cat No. 
122.101 Left 
122.102 Right 
123.100 MiniT - Plate for 2.0mm Screws 
Quarter Tubular Plate 2.7mm Ce et a ax an yi 
Cat No. Holes 
131.182 2 
131.103 3 
131.104 4 
131.105 ) 
131.106 6 
eWay 7 
131.108 8 
131.109 9 
13 td 10 10 
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Mini Fragment Implants & Instruments 


Mini Fragment Implants 





2.0mm - Y - Plate 3 Holes Head - S.S. 
- To be Use with 1.5 & 2.0mm Screws 











Cat No. Holes 
120.003 3 
120.004 4 
120.005 5 
120.006 6 
120.007 7 





2.0mm - T - Plate 3 Holes Head - S.S. 
- To be Use with 1.5 & 2.0mm Screws 











Cat No. Holes 
120.013 3 
120.014 4 
120.015 5 
120.016 6 
AKO Ws i 





2.0mm - T - Plate 2 Holes Head - S.S. 
- To be Use with 1.5 & 2.0mm Screws 











Cat No. Holes 
120.023 3 
120.024 4 
120.025 5 
120.026 6 
120.027 7 





2.0mm -Condyler Plate- S.S. 


- To be Use with 1.5 & 2.0mm Screws 


www.siiora.com 














Cat No. Holes 
120.033 3 
120.034 4 
120.035 5 
120.036 6 
120.037 7 
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Mini Fragment Implants 








2.0mm - Straight Plate - S.S. 
- To be Use with 1.5 & 2.0mm Screws 











Cat No. Holes 
120.044 4 
120.045 5 
120.046 6 
120.047 7 
120.048 8 





2.0mm -Adaptation Plate - $.S. 
- To be Use with 1.5 & 2.0mm Screws 











Cat No. Holes 
120.104 4 
120.106 6 
120.108 8 
120.110 10 
Ie h 2 12 
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Mini Fragment Implants 





2./mm DCP Plate 
































Cat No. Holes Length (mm) 
Le 12 2 20 
132.103 3 28 
132.104 4 36 
132.105 D 44 
132.106 6 BY 
132.107 7 60 
132.108 8 68 
132.109 9 76 
132.110 10 84 
132.112 12 100 
L - Plate 2.7 mm q 
Cat No. : 
iesonon Left 
133.102 Right . 
T - Plate 2.7 mm * 
Cat No. Holes i= = 
134.100 3 
134.101 A 








Straight Reconstruction Mini Plate 2.7mm 

















Cat No. Holes Cat No. Holes 
135.102 2 ioe 11 
135.103 3 135.112 12 
135.104 4 135.114 14 
log. te 5 135.116 16 
135.106 6 foc ite 18 
135.107 ri 135.120 20 
135.108 8 ioe? 22 
135.109 9 135.124 24 
got 10 
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Mini Fragment Implants 


Mini Fragment Implants & Instruments 





Cortical Screw 2.7 mm Self Tapping 
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Cat No. Length(mm) 
101.106 6 
101.108 8 
101.110 10 
101.112 2 
101.114 14 
101.116 16 
101.118 18 
101.120 20 
101.122 22 
101.124 24 
101.126 26 
101.128 28 
101.130 30 
101.132 32 
101.134 34 
101.136 36 
101.138 38 
101.140 40 
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Mini Fragment Instruments 


Drill Bit - S.S. Quick Coupling End 














Cat No. Dia(mm) Length (mm) 
260.110 dal 60 
260.115 1.5 60 
260.117 1S 85 
260.118 1 95 
260.200 2.0 100 
260.205 2.0 125 





Drill Bit - Plain Shank / Jacob Chuck End 








Cat No. Dia(mm) Length (mm) 
Zolroim ie] 60 
261.615 1 60 
261.620 2.0 100 





Bone Tap with T - Handle 


Cat No. Dia(mm) Thread Length Total Length 








(mm) (mm) 
263.010 5 24 15 
263.015 20 24 15 
263.020 Zi 33 125 





Bone Tap Quick Coupling End 


Cat No. Dia(mm) Thread Length Total Length 


siiora 





<a 











(mm) (mm) 
264.010 16 24 50 
264.015 2.0 24 15 
264.020 Ze 33 100 
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Mini Fragment Implants & Instruments 
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305.038 Counter Sink - Q.C. End - 5.0mm 
(for 1.5 & 2.0mm Screws) 
307.054 Double Drill Sleeve - 1.5/ 1.1mm 
307.056 Double Drill Sleeve - 2.0/1.5mm 
307.058 Double Drill Sleeve - 2.7 / 2.0mm 
310.140 Hollow Reamer for Removal of Damage 
screws Small - for 2.0 & 2.7mm Screw 
Mini Hexagonal Screw Driver with Sleeve 
(for 1.5mm & 2.0mm Screw) 
Cat. No. Length 
311.001 125mm 
311.002 165 mm 
311.005 Mini Depth Gauge 
311.006 Mini Self Retaining Retractor for Fingers 
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Mini Fragment Implants & Instruments 


Mini Fragment Instruments 


311.007 


311.008 


311.009 


Mini Self Retaining Retractor for Metacarpals 


Mini Self Retaining Retractor for Metacarpals 
with Hinge 


Mini Neutral & Loaded Drill Guide for 
1.5mm Drill Bit 











311.010 Mini Plate Bender (Pair) 

311.013 = Mini Plate Holding Forceps 
311.014 Mini Plate & Bone Holding Forceps 
311.015 Mini Reduction Forceps Serrated 





311.016 


Mini Reduction Forceps Pointed 
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Mini Fragment Instruments 


311.017 ~— Mini Periosteal Elevator 








Mini Chisel 





Cat No. Size 


( 
311.018 A 
311.019 6 
311.020 8 
311.021 1 
311.022 1 














Mini Osteotome aarti 


Cat No. Size 


( 
311.023 4 
311.024 6 
311.025 8 








311.026 1 
311.027 1 











Mini Gouge 


Cat No. Size(mm) 


311.028 A 
311.029 6 
311.030 8 
311.031 
311.032 














Mini Hohmann Retractor 











Cat No. Size(mm) 
311.034 6 
311.035 8 
311.036 10 
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Mini Fragment Implants & Instruments 


Mini Fragment Instruments 





328.010 — Tripple Drill Guide for 2.0mm Wires 





322.030  K. Wire Bender 





324.020 — Plier Cum Wire Bender Cum Wire Cutter-6" 





322.020 Guide Wire Introducer with Four Pegs 





324.010 Plier Cum Wire Bender 


400.122 Graphic Aluminum Box for Mini Fragment 


Instrument Set 
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Mini Fragment Screw Box 


400.091 Mini Screw Box with Screw Tray & Screw Holding 
Forceps For 1.5mm, 2.0mm & 2.7mm Cortical Screw 
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Mini Fragment Instruments 


IS.132 Mini Fragment Instrument Set Non - Locking 
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Mini Fragment Instrument Set 


Cat No. 
IS.132 


Mini Fragment Instrument Set Non - Locking 


Description 


Mini Fragment Implants & Instruments 


Units 





261.611 


Drill Bit - S.S. - Plain Shank, Jacob Chuck End Dia. 1.1mm X 60mm Long 





261.615 
261.620 


Drill Bit - S.S. - Plain Shank, Jacob Chuck End Dia. 1.5mm X 60mm Long 


Drill Bit - S.S. - Plain Shank, Jacob Chuck End Dia. 2.0mm X 100mm Long 


263.010 


Bone Tap with T - Handle Dia. 1.5mm Thread Length 24mm, Total Length 75mm 





263.015 


Bone Tap with T - Handle Dia. 2.0mm Thread Length 24mm, Total Length 75mm 





263.020 


Bone Tap with T - Handle Dia. 2.7mm Thread Length 33mm, Total Length 125mm 





264.010 
264.015 


Bone Tap - Quick Coupling End Dia. 1.5mm, Thread Length 24mm, Total Length 50mm 


Bone Tap - Quick Coupling End Dia. 2.0mm, Thread Length 24mm, Total Length 75mm 


264.020 


Bone Tap - Quick Coupling End Dia. 2.7mm, Thread Length 33mm, Total Length 100mm 





305.010 


Counter Sink with T - Handle - 5.0mm Head ( for 1.5 & 2.0 Screws) 





307.054 


Double Drill Sleeve - 1.5/1.14mm 





307.056 
311.001 


Double Drill Sleeve - 2.0/1.5mm 


Mini Hexagonal Screw Driver with Sleeve (1.5mm) 125mm Long 


311.005 


Mini Depth Gauge 





311.009 


Mini Neutral & Loaded Drill Guide - for 1.5mm Drill Bit 





311.010 


Mini Plate Bender - Pair 





311.013 
311.014 


Mini Plate Holding Forceps 


Mini Plate & Bone Holding Forceps 


311.015 


Mini Reduction Forceps Serrated 


311.016 


Mini Reduction Forceps Pointed 





311.017 


Mini Periosteal Elevator 





311.018 


Mini Chisel Size : 4mm 





311.019 


311.020 
311.021 


Mini Chisel Size : 8mm 


Mini Chisel Size : 10mm 


311.022 


Mini Chisel Size : 12mm 





311.023 


Mini Osteotome Size : 4mm 





311.024 


Mini Osteotome Size : 6mm 





311.025 
311.026 


Mini Osteotome Size : 8mm 
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Mini Osteotome Size : 10mm 
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Description Units 


311.027 Mini Osteotome Size : 12mm 

311.028 Mini Gouge Size : 4mm 

311.029 Mini Gouge Size : 6mm 

311.030 Mini Gouge Size : 8mm 

311.031 Mini Gouge Size : 10mm 

311.032 Mini Gouge Size : 12mm 

311.034 Mini Hohmann Retractor Size : 6mm 
311.035 Mini Hohmann Retractor Size : 8mm 
311.036 Mini Hohmann Retractor Size : 10mm 
322.020 Guide Wire Introducer with Four Pegs 
322.030 K.Wire Bender 

324.010 Plier Cum Wire Bender 

324.020 Plier Cum Wire Bender Cum Wire Cutter - 6" 
328.010 Tripple Drill Guide for 2.0mm Wires 
400.122 Graphic Aluminium Box For Mini Fragment Instrument Set 
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Siora Surgicals Private Limited 


Manufacturer of: 
Trauma & Spine Implants 


9d Regd. & Corporate Office 
WZ-1, Phool Bagh, Rampura 
Delhi - 110035, INDIA 


© Office Land line: 
+91 11 28316116 , 17, 18 


ow] Manufacturing Unit: 
1792, HSIIDC Indl. Estate 
RAI District, Sonepat 
Haryana- 131029, INDIA 

69 Www.siiora.com 

= impex@siora net 

Dh exports@siora.net 


UPDATED AS ON 31.10.2019 


